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ABSTRAK
Suatu studi terhadapdetektorgelembunguntukdigunakansebagaidosimeterdan detektor
kekritisannuklirtelahdilakukan.Metodastudiadalahdengancaramenginvestigasikarakteristik
dari detektorgelembungterhadapradiasi netronuntukmendapatkankelebihannyasebagai
dosimeternetron dan kemungkinanpengembangannyasebagai detektorkekritisan.Hasil
investigasimenunjukkanbahwadetektorgelembungjenisBD-100danBD-100R sensitifterhadap
netroncepat,tidaksensitifterhadapgamma,responnyacepat,dapatdigunakanberulanguntuk
jenis BD-100R, dosisradiasidapatdibacasecaralangsungdanjumlahgelembungsebanding
denganbesardosis.BatasdosistertinggiuntuktipeBR-100R(1.5) danBD-100R(3.3) berturut-
turutadalah180mremdan560mrem.1ndikatorbunyiakustikyangditimbulkanolehinteraksi
netron pada tetesan mikroskopik cairan superheateddapat dimanfaatkan untuk
mengembangkannyasebagaidetektorkekritisanuklir.
Katakunci: detektorgelembung,cail'ansuperheated,kecelakaankekritisan.
ABSTRACT
STUDY ON BUBBLE DETECTOR AS DOSIMETER AND NUCLEAR CRITICALITY DETECTOR. A
studyon bubbledetectorto be usedas dosimeterand nuclearcriticalitydetectorhasbeendone.Study
methodis by meaninvestigatingthebubbledetectorcharacteristicsagainstneutronradiationto obtainits
expectationas neutrondosimeterandcriticalitydetector.Investigationresultsshowsthatbubbledetector
typeBD-IOOand BD-IOORhavesensitivetofast neutron,not sensitiveto gammaray, rapid response,
reusable(typeBD-IOOR),directlyreadingdosesandnumberof bubbleproportionalto dose.Upperlimit
dosesof BD-IOOR(/.5) andBD-IOOR (3.3)respectivelywere180mremand560mrem.Acousticsound
indicatorsproducedby neutroninteractionson microscopicdropsof superheatedliquid can be usedto
developasnuclearcriticalitydetector.
Keywords:Bubbledetector,superheatedliquid,criticalityaccident
PENDAHULUAN
Sejak dikembangkan oleh BubbleTechnologyInc.
danApfel EnterprisesCompanysehingga Illenjadi
detektor netron yang praktis, sederhanadan cepat,
detectorgelembungtelahmemberikanharapanyang
baik sebagai dosimeter netron. Hal ini karena
dosimeter netron pendahulunyamemiliki beberapa
kekurangan yang tidak dapat dipenuhi untllk
keperluan secara lImum pada peillakaian sebagai
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dosimeter personil. Tiga jenis dosimeter personil
netron yang biasa digunakan sebelum detector
gelembungdiperkenalkan,yaitu:plastic!film netron
type A (NTA film), dosimeter Albedo
termoluminisensi(TLD Albedo) dan detektorjejak
fisi (fissiontrackdetector)memiliki masalahpada
respon atau sensitivitas terhadapenergi netron dan
adanya pemudaran (jading), pemakaian bahan
radioaktif, perlu proseslebih lanjautuntukmembaca
dosis dan keterbatasan lainnya[l]. Keilludian
dipromosikan dosimeternetronplastik CR-39 untuk
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memenuhi kekurangan pada dosimeter NTA film,
yaitu CR-39 memiliki keunggulan tidak sensitif
terhadapradiasi gamma dan tidak ada pemudaran,
tetapitidak sensitifterhadapnetronthermal.
Detektor gelembung yang dibahas dalam
tulisan ini dapatmengatasikekurangan-kekurangan
yang ada pada keempat jenis dosimeter personil
netron tersebutdi atas.Pada tulisan ini akan dikaji
keunggulan detektorgelembung sebagaidosimeter
personil netron dan beberapakarakteristikdetektor
gelembung diperiksa untuk keperluan pemantauan
dosis netron. Karakteristik detektor gelembung
dalam mendeteksi radiasi netron berupa bunyi
(suara akustik) dan respon yang cepat (seketika)
dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai
detektor personil atau area untuk memantau
kecelakaansepertikecelakaankekritisanbahanfisil
yang memancarkanradiasinetron.
Ada empat detektor netron yang telah biasa
dipakai untuk keperluan proteksi radiasi atau
dosimeter personil sebelum detektor gelembung
diperkenalkan sebagai dosimeter netron. Walaupun
telah secara luas digunakan, tinjauan terhadap
karakteristik keempat detektor tersebut dalam
mendeteksi radiasi netron tidak memberikan
kepuasan untuk digunakan sebagai dosimeter
personil dan pemakaiansecaraumum. Kekurangan
yang dimiliki keempat detektor netron pendahulu
detektorgelembungdiuraikan berikut ini.
Detektor netron TLD Albedo tidak memiliki
respon atau sensitivitas terhadap rentang energi
netron yang lebar. Detektor ini tidak sensitif
terhadap netron cepa!. Selain sensitif terhadap
netron thermal,TLD Albedo juga sensitif terhadap
radiasi gamma.Jadi untuk mengukur radiasi netron
thermal melalui reaksi dengan unsur Li6 dalam
TLD, TLD Albedo harus dikombinasikan dengan
pasangannyayang sensitif terhadapradiasi gamma
saja (TLD Li7) untuk eliminasi dosis radiasi
gamma.
Detektor netron NTA film tidak sensitif
terhadap netron thermal dan sensitif terhadap
radiasi gamma. Kekurangan lain dari NTA film
adalah adanya pemudaran dari hasil pemantauan
padafilm sehinggaharusditanganisecarahati-hati.
Detektor jejak fisi memiliki respon yang baik
terhadaprentangenergi netron dari energi thermal
sampai cepat dan tidak sensitif terhadap radiasi
gamma, namun kekurangannya adalah adanya
penggunaanbahanradioaktif sehinggamemberikan
tambahan dosis pada personil saat
menggunakannya. Oleh sebab itu penggunaan
detektor jejak fisi ditinggalkan sebagai dosimeter
personil, tetapitetapdipertahankansebagaidetektor
pemantauareakerja.
Detektor netron CR-39 berhasil mengatasi
beberapakekurangandari detektor NTA film. CR-
39 tidak sensitif terhadapradiasi gammadan tidak
ada problem fading, namun detektor ini hanya
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sensitif terhadapnetroncepa!.
Dari segi pendeteksian radiasi netron dapat
dikatakanbahwa persyaratandosimeternetronyang
diinginkan adalah memiliki sensitivitas yang lebar
pada rentangenergi netron,yaitu mulai dari energi
netron thermal sampai cepat, dan tidak sensitif
terhadapradiasigamma.Di antarakarakterkeempat
detektor netron di atas hanya detektor jejak fisi
yang memenuhi persyaratan, namun adanya
pemakaianbahan radioaktif menyebabkandetektor
ini tidak cocok sebagaidosimeteruntuk keperluan
personil.
Kekurangan mendasar dimiliki keempat
detektor netron di atas adalah bahwa untuk
membaca dosis radiasi diperlukan proses lebih
lanjut dan alat bantu pembaca dosis serta tidak
dapat digunakan secara berulang. Kekurangan ini
menyebabkan biaya operasional meningkat,
memerlukanwaktu untuk membacadosis dan tidak
praktis.
Detektor gelembung dapat mengatasi semua
permasalahan di atas. Selain memiliki respon
terhadaprentangenergi netron dari termal sampai
cepat, detector relembung tidak sensitif terhadap
radiasi gamma2). Sebagai dosimeter netron
personil, detektor gelembung memiliki respon
energi netron yang dekat dengan kurva dosis
ekivalen yang direkomendasikan International
Commissionon Radiation Protection (ICRP)[3].
Detektor ini tidak mengandung bahan radioaktif,
tidak ada masalah pemudaran, dapat digunakan
ulang untuk jenis tertentu,memiliki respon yang
cepat (seketika), dosis netron dapat dibaca secara
langsung tanpa perlu proses lebih lanjut, kecil dan
ringan (silinder dimensi: diameter16 mm, tinggi 80
mm dan berat20 g) sehinggadapatdikaitkan pada
saku baju kerja dan praktis dalam penggunaannya.
Dalam tulisan ini diperiksa karakteristik lain dari
detektor gelembung untuk keperluan penggunaan
sebagaidosimeterdandetektorkekritisan.
Detektor gelembung dikembangkan
berdasarkan prinsip kerja dari kamar gelembung
(bubblechamber)yang ditemukan fisikawan D.A.
Glaser pada tahun 1952. Pada alat ini gelembung
yang terbentuk akibat radiasi pengion dapat
bergerak dalam cairan sensitif menuju permukaan
cairan sehingga lepas ke udara. Saat gelembung
terbentuk,gambarnya diambil dengan kamera foto
untuk keperluanmenghitungdosis radiasi.
Perkembangan pesat pada detektor radiasi
pengion seperti detector Geiger llvfu//er,
Proporsional Counter dan Kamar lonisasi
menyebabkanprinsip kerja kamar gelembungtidak
popular. Pada tahun 1979 muncul ide dari R.E.
Apfel untuk memperbaiki prinsip kerja kamar
gelembungsehinggadapatdigunakansecarapraktis
sebagai detektor pengukur radiasi. Apfel
mengusulkan untuk menjebak gelembung yang
terbentukakibat radiasi pengion dalam suatumedia
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semi padattransparan(gelatin) sehinggagelembung
tersebut tidak bergerak dan tetap pada posisi
terbentuknya.Gelembung kasatmatayang terjebak
dalam media gelatin transparan dapat dihitung
secara langsung untuk menentukanbesamya dosis
dari radiasi pengion. Ide ini berhasil dilaksanakan
sehinggaterbentukdetektorjenis baru yang disebut
detektorgelembung.Selanjutnyadetektorini diteliti
karakteristiknya untuk berbagai keperluan
diantaranyauntukdosimeternetronpersonil.
Detektor gelembung yang dikenal sebagai
Bubble Detector(BD) untuk nama dagang dari
Bubble Technologi Inc. (BTI) atau Superheated
Drop Detector(SDD) untuk nama dagang dari
Apfel Interprises terbuat dari bahan semi padat
seperti polimer atau gel sebagai media perangkap
gelembung. Dalam gel tersebar secara merata
tetesan-tetesankecil (diametersekitar25 ~lm)cairan
yang sensitif terhadap radiasi. Setiap tetesan
independen (tidak terhubung dengan tetesan
lainnya) sehingga gelembung yang terbentuk,
terperangkapdan kasatmatadapatdihitung dengan
mudah.
Jenis cairansensitif radiasi ataudikenal sebagai
superheatedliquid dalam detektor gelembung
menentukan karakteristik pendeteksian radiasi.
Untuk detektor yang sensitif terhadap netron
umumnya digunakan cairan Freon sebagai
superheatedliquid. Ada empat jenis bahan
superheatedliquidyangtelahdiselidiki sepertiyang
ditampilkan pada table berikut, namun hanyajenis
Freon-I2 yang memiliki sensitivitas baik terhadap
rentangenerginetrondari thermalsampaicepat.
Tabel-l. Sifat fisika bahan superheatedliquiddetector gelembung pada temperature ruangl2J•
Nama
Dagang
Freon-I 2
Freon-II4
Freon-I42B
Isobutana
Rumus
Kimia
CCI2F2
C2CI2F4
C2H3CIF
C4HIO
Titik
Didih (0C)
- 29,8
3,5
-9,3
-11,7
Tekanan Uap
(atm)
5,8
1,9
3,0
3,1
Kerapatan
(g/cm3)
1,3
1,5
1,1
0,6
Rentang Energi
Netron (MeV)
2,5 x 10-8sampai 14,0
5,9 sampai14,0
3,0 sampai14,0
2,0 sampai 14,0
B adalah laju pertumbuhan gelembung
(gelembung/detik), IjJ dan V berturut-turutadalah
fluks netron (netron/cm2-detik) dan volume total
cairan sensitif (cm\ cr(En) adalah penampang
lintang (crosssection)reaksi sebagai fungsi dari
energi netron, No adalah bilangan Avogadro, p
adalah kerapatanmassacairan sensitif (g/cm3) dan
!'viadalahberatmolekul. B proporsionaldenganlaju
dosis radiasi netron atau dengan kata lain jumlah
gelembung yang terbentuk sebanding dengan
besarnya dosis netron. Berdasarkan persamaandi
atas dapat dilihat bahwa sensitivitas dari detector
gelembung dapat diatur dengan variasi volume
cairan sensitif dan sensitivitasnya akan berkurang
dengan menurunnya volume cairan sensitif atau
menurunnya jumlah tetesan cairan di dalam
detektor. Dengan demikian detektor gelembung
memiliki batas pemakaian yang ditandai batas
akumulasi dosis tertinggi yang mampu dideteksi
(upper limit dose) akibat berkurangnya jumlah
tetesan.Pada tulisan ini juga diperiksa batas dosis
tersebut dan karakteristik lainnya untuk keperluan
dosimetridandetektorkecelakaan.
Prinsip pendeteksian radiasi netron pada
detektor gelembung merupakan peristiwa reaksi
antara netron dengan cairan sensitif sehingga
menyebabkan cairan tersebut mendidih, menguap
dan meletus sehingga terbentuk gelembung yang
terperangkapdalam gel dalam waktu yang sangat
singkat. Bila yang menumbukcairan sensitif adalah
netron thermal maka terbentuk partikel bermuatan
sekunder(secondarychargeparticle)sepertireaksi
nuklir berikut:
(1)
Proton (p) yang terbentuk dalam reaksi nuklir
tersebut dengan energi 615 keV mampu
mendidihkan cairan sensitif sehingga meletus
membentuk gelembung. Bila yang menumbuk
cairan sensitif adalah netron cepat maka terjadi
peristiwa hamburanelastik (elasticscattering)yang
menghasilkan inti rekoil (recoilnucleus)berenergi.
Inti rekoil menumbuk elektron pada atom dan
elektron berenergi tersebut dapat mendidihkan
cairan sensitif sehingga meletus membentuk
gelembung. Peristiwa ini yang dikenal sebagai
Spike Theory[2).
Untuk menghitung dosis radiasi netron suatu
model persamaanmatematisberikutdigunakan:
B =IjJ V cr(En)No pi M. (2)
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METODE
Eksperimen Pemeriksaan Karakteristik Oetektor
Gelembung.
Pemeriksaan karakteristik detektor gelembung
dilakukan terhadapduajenis detektor,yaitu BO-I 00
dan BO-I OORyang pada label detektorterteraBO-
100 (2.7), BO-IOOR (1.5) dan BO-IOOR (3.3).
Angka dalam kurung menandakan sensitivitas
detektor gelembung dalam satuan
mrem/gelembung. Masing-masing jenis dan
sensitivitastersediatiga buah detektorsehinggaada
sembiIan detektor yang digunakan. Suatu alat
pengompresjuga digunakan untuk menghilangkan
gelembung yang terjebak di dalam gel. Oetektor
disinari dengansumber radioaktif pemanearnetron
eepat Cf252yang diketahui emisi fluksnya pada
jarak 20 em, 30 em dan 40 em dari sumber tanpa
ada yang menghalangi. Variasi posisi penyinaran
juga dilakukan terhadap detektor dan penyinaran
dilakukan selama dua jam. Temperatur ruangan
tempatpenyinaranjuga dijaga stabil karenaternyata
sensitivitasnya juga dipengaruhi oleh temperatur
ruangan. Oalam eksperimen ini dilakukan
penyinaran pada temperatur sekitar 20 - 21°C.
Suatu grafik sensitivitasterhadap temperaturdari
produsen detektor juga digunakan untuk
pelaksanaaneksperimen.Selesai penyinaranjumlah
gelembung kasat mata dalam gel transparan
dihitung jumlahnya dan dikonversikan ke dalam
satuan dosis netron (mrem). Untuk pemakaian
selanjutnya kedua jenis detektor diberi tekanan
menggunakan alat pengompres genggam agar
gelembung hilang sehingga tidak menyulitkan
penghitungan gelembung dari hasil penyinaran
berikutnya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatanterhadap karakteristik detektor
gelembung yang digunakan menunjukkan bahwa
keduajenis detektorsensitif terhadapradiasi netron
eepat yang berasal dari sumber radioaktif Cf252.
Pengamatan respon detektor terhadap netron
thermaltidak dilakukan karenaketerbatasansumber
penyinaran. Setelah penyinaran netron, pada
detektor terbentllk gelembung-gelembung yang
dapat dihitllng seearalangsllng seperti terlihat pada
Gambar I. Perkalian jumlah gelembllng pada
detektordenganangka sensitivitasyang terterapada
label detektor merllpakan besarnya dosis radiasi
netronyang diterimadetektor.
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Gambar 1. Detektor gelembung sebelum (kiri)
dan sesudah (kanan) penyinaran dengan netron
Gelembllng terperangkap dalam gel transparan
sehingga dapat dihitung seeara langsllng.
Karakteristik lain yang teramati adalah bahwa
respon detektor gelembllng (dalam hal ini jumlah
gelembung) terhadap variasi dosis radiasi netron
adalah sebanding (proporsional) dan diperoleh
kurva yang lurlls untllk sejumlah akumulasi dosis.
Namlln pada jllmlah dosis tertentu kllrva menjadi
tidak linier akibat berkurangnya jumlah tetesan-
tetesan eairan sensitif di dalam detektor. Hasil
pengamatan menunjllkkan bahwa batas dosis
tertinggi (upperlimitdose)dari detektorgelembung
adalah 180mremuntuktipe BO-I OOR(1.5) dan 560
mrem untuk tipe BO-IOOR (3.3i4J• Setelah
meneapai dosis tersebut sensitivitas detektor
berkurang seeara tajam sehingga tidak dapat
digllnakan kembali. SedangkanlIntuk tipe BO-IOO
tidak dilakukan pemeriksaanbatas dosis tertinggi
karena kesulitan saat menghitung jumlah
gelembllng.
Oari dua jenis detektor yang diperiksa
karakteristiknya,tipe BO-100R dapatdipakai ulang
dengan eara memberikan kompresi ke dalam
detektor lIntuk menghilangkan gelembllng yang
slldah terbentllk,sedangkantipe BO-I 00 tidak dapat
dihaplls gelembllngnyawalall telahdiberi kompresi.
Oengan demikian huruf R pada label detektor
menllnjukkan bahwadetektorterseblltdapatdipakai
1Iiang(reusable).
Karakteristik yang menarik perhatianterhadap
penggllnaan detektor gelembllng adalah adanya
sllara akustik saat eairan sensitif meletlls akibat
interaksi netron. BlInyi "tik" yang dipanearkan
detektor saat tetesan sensitif meletlls dapat
dimanfaatkanlIntllk menghitllngjllmlah gelembllng
yang terbentuk(5] selain dengan eara menghitung
langsung.Namlln untuk pengembanganlebih lanjut
dan lIntllk memperillas penggllnaan detektor
gelembllng dalam pendeteksian radiasi,
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Onmidirecriolwlmicrophone(diam:6 mm)
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Gambar 2. Blok diagram sistem deteksi
Pendeteksi kecelakaan kekritisan menggunakan
detektor gelembung
karakteristiksuaraakustik dan responyang seketika
tersebut dapatjuga dimanfaatkanuntuk keperluan
pemantauankecelakaan yang memerlukan respon
yang cepat pula. Detektor gelembung tipe BD-IOO
atau BD-IOOR memungkinkan untuk digunc:kan
sebagai detektor pemantau kecelakaan radiasi,
khususnya detektor kecelakaan kekritisan yang
memancarkan radiasi netron baik untuk personil
maupun area. Detektor dapat dikombinasikan
dengan suatu suatu mikrofon untuk menangkap
suara akustik dan kemudian diperkuat dengan
amplifier dan disalurkan ke alat indikator suara
(speakerheadsetatausirine). Desain blok diagram
sistem deteksi kecelakaan tersebut dapat dilihat
padaGambar-2.
Ge1embung ----to
Radiasinelron --+
rSirine(area)Pens,at;uara(ampi?1er~
L.r ~ I ,H~'~'"
DellktorGekmbung(diam: 16mm)
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil studi yang dilakukan dapat
disimpulkan bahwa detektor gelembung cocok
digunakan sebagai dosimeter personil karena
keunggulan sensitivitas terhadap rentang energi
netron dari thermal sampaicepatsertatidak sensitif
terhadapradiasi gamma.Keunggulan lainnya adalah
kemudahan penggunaan seperti praktis, tidak
memerlukan proses lanjut untuk membaca dosis,
dapatdipakaiulang(BD-I OOR)danmemiliki respon
cepatsehinggacocok juga untuk digunakansebagai
detektorkecelakaan.
Hasil pemeriksaan terhadap karakteristik
detektor gelembung menunjukkan bahwa jumlah
gelembung yang dihasilkan dari radiasi netron
proporsional denganbesardosis yang diterima dan
pada akumulasi dosis tertentu responnya linear.
Respon berkurang secara tajam setelah mencapai
upperlimitdosesebesar180mremuntuk BD-l OOR
(1.5) dan560 mremuntuk BD-I OOR(3.3).
Untuk keperluan pengembangan sebagai
detektor kecelakaan, khususnya kecelakaan
kekritisan yang memancarkanradiasi netron maka
detektor gelembung memungkinkan untuk
digunakan.Desain yang disampaikandalam tulisan
ini memungkinkan untuk direalisasaikan (dibuat)
karenakomponen-komponenuntuk itu tersediasaat
ini di pasar.
DAFTAR PUSTAKA
Mekanisme sistem pendeteksi kecelakaan seperti
diagram di atas adalah ketika netron menumbuk
tetesan larutan sensitif secara spontan tetesan
meletus dan mengeluarkan bunyi akustik yang
ditangkap oleh omnidirectionalmicrophone.Ini
adalah mikrofon yang hanyamenangkapbunyi dari
satu arahsehinggatidak terpengaruholeh suaradari
sisi-sisinya. Mikrofon yang berukuran kecil
dipasang pada bagian atas detektor gelembung
mampumenangkapsuaradenganfrekuensi 20 Hz -
I KHz. Mikrofon seperti ini telah tersedia
dipasaran saat ini. Suara yang ditangkapoleh
mikrofon diperkuat oleh suatu amplifier dan
disalurkan ke sistem sirine untuk pemantauanarea
atauke headsetuntuk dipakai oleh personil. Desain
seperti walkman memungkinkan dibuat dan
digunakan oleh personil untuk mengetahuidengan
cepat adanya peristiwa kecelakaan kekritisan.
Dengan adanya indikator suara yang didengar
personil, dalam situasi kecelakaan personil dapat
melakukan tindakan segera untuk evakuasi
menghindarisumberkecelakaanatausumberradiasi
netron.
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